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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
DIPARTIMENTC PER LA SALUTE DELLA DOMNNA E DEL

BAMBING
Direttore Ch.ma Prof.ssa Liviana da Dalt

* Da Gennaio 2020
Progetto preliminare

TESI DI LAUREA

Performance della Fotometria Laser (Laser

Flare Photometry) nel monitoraggio delle
uveiti pediatriche

Relatore: Ch.mo Prof. Francesco Zulizn
Correlatrice: Dott.ssa Maria Elisabetta Zannin, Dott.ssa Monica Mazzarolo

Laureando: Veronica Saltarin

* Dopo 2 anni dall’acquisto...

Oltre 4000 esami LFM eseguiti
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A Distanza di 2 anni.. .

ESAME d’eccellenza INTEGRATO nella ROUTINE
del’/ATTIVITA’ CLINICA ambulatoriale
oftalmologica

+ Nei pazienti affetti da uveite

% Sottoposti a screening per AlG (anche fascia
d’eta 2-4 anni)

*“ Esteso a tutti pazienti delle UOC pediatriche
dipartimentali che frequentano il nostro

Servizio

In associazione alla
* Biomicroscopia alla LAF

per la valutazione

dell’inflammazione




BIOMICROSCOPIA CONBRE™

< Attualmente Gold Standard
diagnostico oftalmologico delle
uveiti anteriori

% 'intensita del flare e
comunemente misurata e
graduata secondo una scala di
misurazione qualitativa,
operatore-dipendente
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FOTOMETRIA LASER FLARE

Metodlca strumentale non
invasiva per la misurazione
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TABLE 3. The SUN* Working Group Grading Scheme for
Anterior Chamber Cells

Grade Cells in Field®
0 <1
0.5+ 1-5

ik B6-15
2 16-25
3 26-50
4+ >50

*SUN = Standardization of uveitis nomenclature.
Field size is a 1 mm by 1 mm slit beam.

TABLE 4. The SUN" Working Group Grading Scheme for
Anterior Chamber Flare

Grade Description

0 None

1+ Faint

2+ Moderate (iris and lens details clear)
3+ Marked (iris and lens details hazy)
4+ Intense (fibrin or plastic aqueous)

Adapted from reference 12.
*SUN = Standardization of uveitis nomenclature.
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LFP identifica
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